Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

I11.2.230/ 450 ZP/ 109 /2018 Stalowa Wola, dnia 18. 05. 2018r.

Wszyscy zainteresowani
Postegpowaniem przetargowym

Dot. : przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnikéw i materialéw zuzywalnych wraz z
dzierzawg aparatury do wykonywania badan dla potrzeb Dzialu Diagnostyki Laboratoryjnej
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli , ogloszony po nr 2018/S 074-163885
dnia 17/04/2018

Informujemy, ze wplynety nastepujace pytania dotyczace SIWZ:
Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 5 parametréw analizatora biochemicznego zintegrowanego systemu, Zatacznik nr 3:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga aby oznaczanie Jonow odbywato si¢ przy pomocy
bezobslugowych, pojedynczych elektrod nie wymagajacych wymiany lub uzupelniania ptynow?
Odp. Tak

Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 1. pkt. 7 parametréw analizatora biochemicznego zintegrowanego systemu, Zatacznik nr

3:W zwigzku z wymogiem eliminacji ryzyka kontaminacji, czy Zamawiajacy wymaga dolgczenia potwierdzenia
spefnienia tego wymogu artykutami czy stronami z instrukcji obstugi?

Odp. Zamawiajgcy nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 1. pkt. 9 parametréw analizatora biochemicznego zintegrowanego systemu, Zatgcznik nr 3:

Prosimy o potwierdzenie czy przez ww warunek Zamawiajacy wymaga aby dostawianie odczynnikow
odbywato si¢ bez koniecznosci wprowadzania analizator przez operatora w stan Stand by, Wstrzymanie, Pauza
lub Stop?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga , ale dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 10 parametréw analizatora immunochemicznego zintegrowanego systemu, Zalacznik
nr3: :

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowanie odczynnikdw, gdzie ich trwatodé po otwarciu opakowania
bedzie zgodna z rekomendacjami producenta podanymi w instrukeji wykonawczej kazdego odczynnika, a
termin waznosci podany bedzie indywidualnie na opakowaniu dla kazdego oferowanego odczynnika?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 5

Dotyezy Zadania nr 1. pkt 2 parametréw ocenianych zintegrowanych systemoéw immuno-biochemicznych,
Zatgcznik nr 3:

Czy Zamawiajacy uzna i przyzna punkty systemowi ktéry posiada jednorazowe kofhcowki dozujace materiat
badany tylko w czgsci immunochemicznej (ryzyko kontaminacji jest najwigksze przy oznaczeniach
immunochemicznych) natomiast w czgéci biochemicznej ryzyko kontaminacji wyeliminowane jest poprzez
zastosowanie bezkontaktowego mieszania odczynnikéow?
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Odp. Zamawiajacy przyzna punkty zgodnie z opisem zawartym z Zal. nr 3

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 1, pkt 5 parametréw ocenianych zintegrowanych systeméw immuno-biochemicznych,
Zatgcznik nr 3:

Czy Zamawiajacy uzna i przyzna punkty systemowi w ktérym kolejnosé aspiracji probek do oznaczen
biochemicznych i immunochemicznych zarzadzana jest przez oprogramowanie, ktére optymalizuje kolejnosé
dozowania w taki sposob aby koficowy wynik zbiorczy zostat uzyskany w jak najkrotszym czasie?

Odp. Zamawiajacy przyzna punkty zgodnie z opisem zawartym z Zal. nr 3

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 4 wymogéw pod tabela parametréw ocenianych, Zalacznik nr 3:

Prosimy o potwierdzenie czy kontrola Randox RQ9113 i RQ9125¢ spetni wymagania Zamawiajgcego w
zakresie podstawowych parametréw biochemicznych i immunochemicznych?

Odp. Tak

Pytanie nr 8

Dotyczy Formularza cenowego w zakresie odczynnikéw biochemicznych, Zatacznik nr 2:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na porcjowanie materiatu kontrolnego i kalibracyjnego pod warunkiem, zc jost
to dopuszczone ulotkg danego materiatu?

Odp. Tak

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie czy jedynym parametrem oznaczanym w moczu jest biatko?

Odp. Nie

Pytanie nr 10

Ze wzgledu na posiadanie w ofercie kilku réznych testéw do oznaczania HCG prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy zamierza stosowac test b-HCG wylacznie jako test cigzowy, czy takze jako marker nowotworowy
w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp. Zamawiajgcy wymaga test b-HCG jako test ciazowy, Zamawiajacy dopuszcza réwniez test b-HCG
jako marker nowotworowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjasnienie i usci§lenie, czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny byt
testem wysokoczulym, zgodnym z obowigzujacymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umozliwial zastosowanie
szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawatu migénia sercowego? Pozwoli to Zamawiajgcemu na
prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.
Odp. Tak

Pytanie nr 12

Czy podana w kolumnie 3 ilo$¢ badan, uwzglednia juz oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole?
Odp. Nie

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonywanie badan D- dimer na czesci biochemicznej platformy
zadanie nr 1, zat nr 3, pkt 29 analizator gldéwny

Odp. Tak

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy zgodzi sig zmieni¢ zapis Pelna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzetu przez
caly okres trwania umowy (wystapienie 3 krotnej awarii w ciggu 3 miesigcy bedzie skutkowaé obowigzkiem
wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztéw)na zapis Pelna gwarancja eksploatacyjna dla
zaoferowanego sprzetu przez caly okres trwania umowy (wystgpienie 3 krotnej awarii tego samego
podzespolu w ciagu 3 miesiecy bedzie skutkowaé obowiazkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem
wszystkich kosztow)

Odp. Tak
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Pytanie nr 15

Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-u . zadanie nr 1. zal nr 3. pkt 10

Czy Zamawiajqc‘y zgodzi sig zmieni¢ zapis Pelna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzetu przez

caly gkres trwania umowy (wystapienie 3 krotnej awarii w ciggu 3 miesiecy bedzie skutkowa¢ obowigzkiem

wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztéw)na zapis Pelna gwarancja eksploatacyjna dla

zaoferowanggo_spl‘zqtu przez caly okres trwania umowy (wystapienie 3 krotnej awarii tego samego podzespotu

w ciggu 3 miesiecy bedzie skutkowac obowiazkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich

kosztow)

Odp. Tak

Pytanie nr 16

Proszg o podanie powierzchni pracowni w ktérych ma zostaé zainstalowana klimatyzacja.

%dpéPomieszczenie do badan biochemicznych — 36m2, pomieszczenie do badan immunochemicznych —
m2.

Pytanie nr 17

Dot.: Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Par. 3 ust. 6 pkt 1); par. 6 ust. | Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang sfowa ,,op6Znienia” na ,,zwloki?

Odp. Nie. |

Pytanie nr 18

Par. 4 ust. 1; par. 8 ust. 16 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to aby termin ptatnosci byt liczony od daty

wystawienia faktury?

Odp. Nie.

Pytanie nr 19

Par. 4 ust. 3 czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie ninigjszego postanowienia umowy?

Odp. Nie

Pytanie nr 20

Par. 7 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na odstapienie od niniejszego zobowiazania?

Odp. Tak.

Pytanie nr 21

Par. 8 ust. 111 12 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang ,,godzin" na »£0odzin w dni robocze"?

QOdp. Nie

Pytanie nr 22

Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.

poz. 1182 ze zm.)- Zamawiajacy- jako administrator danych osobowych, ktére mogg znajdowac si¢ nzi

aparflta?h bedacych przedmiotem zaméwienia i do ktorych w zwigzku z prawidlows realizacja obowigzkéw

wynikajacych z umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, tj. przylgczenie |d0 sieci; dokonywanie

przegiqdc’)v_v, $wiadczenie ustug serwisowych moze mieé dostep Wykonawca, wyrazi zgode na zawarcie Umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostep do danych osobowych wynikajacy z realizacji

obowigzkow zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia

przetwarzania danych osobowych zawarta zostataby z Wykonaweg jako procesorem wg zataczonego wzoru

Odp. Tak, wzér umowy powierzenia w zalgczniku.

Pytanie nr 23

Dotyczy: zatacznika nr 2 ..Formularz cenowy” dla zadania nr 2

Czy Zamawiajacy oczekuje wyltapywaczy skrzepdw i czy oferent moze zmieni¢/rozszerzy¢ tabele aby dodaé

wylapywacze?

Odp. Tak

Pytanie nr 24

Dotyczy: zalacznika nr 7 “Umowa (wzér) §3 podpunkt nr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci 4 miesieczny termin waznosci odczynnikéw przy mozliwosci ziozenia co rocznego
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harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zuzycie? Analizator pracuje jedynie na dwéch materiatach
zuzywalnych z okreslonym przewidywalnym terminem przydatnosci (30 dni na pokladzie analizatora), co
pozwala na dokfadne przewidzenie ilosci potrzebnych elementéw zapewniajacych nieprzerwang prace. Latwosé
planowania elementéw zuzywalnych w potaczeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie standéw
magazynowych.

Odp. Tak

Pytanie nr 25

Dotycz pakiet nr 1
Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odezynnikéw do immunochemii I poz. 19 — Czy Zamawiajgcy

dopusci mozliwo$¢ oznaczania parametru IgE w czesci biochemicznej zintegrowanego systemu?
Odp. Tak

Pytanie nr 26
Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynnikéw do immunochemii II poz. 11 — Czy Zamawiajqcy

dopusci mozliwo$¢ oznaczania parametru D-dimery w cze$ci biochemicznej zintegrowanego systemu?
Odp. Tak

Pytanie nr 27
Dot. Zal. Nr 2 : Formularz cenowy — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozszerzenie tabeli formularza

cenowego o kolumne Liczba op. na 3 lata oraz warto$é netto na 3 lata i warto$é brutto na 3 lata

Lp.

Cena 1 Cena 1
llos¢ Liczba Liczba opakowania | Stawka | opakowania | Wartosé | Wartosé Wartosé
badar | Nr Wielkos¢ | opakowarn | opakowan | netto VAT brutto netto na | brutto | Wartosé | brutto
Parametr | na katalogowy | opakowari | na rok na 3 lata rok narok | netto na 3
rok na3 lata | lata

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 28
Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-

immunochemicznego — Poz. 7 Czy Zamawiajqcy wymaga zaoferowania systemu z chlodzeniem w temperaturze
loddwki odczynnikéw na pokladzie - celem eliminowania ogrzewania prébek po wyjeciu z lodéwki i
wstawieniem do aparatu?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 29
Dot. Zal. Nr 3 : Parametry techniczne — Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-

immunochemicznego — Poz. 19 Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania systemu, gdzie wydajnosé
czgsci immunochemicznej jest minimum 100 oznaczer/godz. Dla reakcji Jednostopniowej w trybie STAT?

Odp. Zamawiajgcy dopuszeza , niezaleinie od rodzaju reakeji .

Pytanie nr 30

Dot. Zal. Nr 3 : Parametry techniczne — Parametry graniczne zintegrowanego systemu biochemiczno-
immunochemicznego — Poz. 21 Czy Zamawiajqcy wymaga, aby serwis zdalny umozliwial automatyczne
wysytanie bledow przez analizator do inzynieréw serwisu na urzqdzenie mobline, co pozwala na monitorowanie
analizatoréw pod kqtem mozliwych do wystqpienia probleméw. Czy Zamawiajqcy wymaga dostarczeni
certyfikatéw bezpieczevistwa danych i porwierdzenia ustugi przez materialy marketingowe?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 31
Dot. Zal. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator biochemiczny zintegrowanego systemu— Poz. 2 — Czy

Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania analizatora wykonujgcego oznaczenia w nastepujqcych
materiatach: surowica, osocze, krew pelna, mocz, plyn mézgowo-rdzeniowy
Odp. Zamawiajacy dopuszcza
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Pytanie nr 32

Dot. Zal. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator biochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.7 —Czy
Zamawidgjqcy dopusci mieszanie odczynnikéw metoda dotykowa za pomocq miksera, gdzie wspdlczynnik
przenoszenia dla analizatora jest ponizej 0, 1 ppm czyli ponizej istomosci klinicznej.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 33

Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.4 — Czy
Zamawiajqcy dopusci, aby zaoferowany test do oznaczania troponiny byt wykonany w ciggu 18 min - Jest to
catkowity czas wuzyskamia wyniku od momentu wstawienie prébki do amalizatora do wydania wyniku
uwzglednaijgc dodatkowo fakt,, ze jest to parametr oceniany

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 34

Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.7 — Czy
Zamawiajqcy dopusci aby kalibracja odczynnikéw immunochemicznych byla minimum niz 2 punktowa zlecana
przy kazdej zmianie lotu odezynnika?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza co najmniej dwu punktowa lub wiecej

Pytanie nr 35

Dot. Zal. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.10 — Czy
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia odczynnikow do analizatora immunochemicznego stabilnych na pokladzie
aparatu minimum 30 dni a po wyjeciu z analizatroa przechowywanie w loodéwce do daty waznosci odczynnika?
Odp. Tak

Pytanie nr 36

Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.11 oraz
dot. Parametry oceniane zintegrowanych systeméw immuno-biochemicznych poz. 2 — Czy Zamawiajgcy
dopusci w miejsce jednorazowych kovicéwek dozujgcych odczynniki i material badany oraz uzna za parametr
rownowazny system mycia sond zapewniajgcy warto$é wspélezynnika przenoszenia ponizej 0.1 ppm- ponizej
istotnosci klinicznej?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 37
Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny zintegrowanego systemu— Poz.12 — Czy

Zamawiajqcy dopusci mozliwosé zaoferowania kilku oznaczer dla, ktérych czas wykonania oznaczenia jest
dluzszy niz 30 minut takich jak: wit B12, anty TG, anty TPO, witamina D, kwas Joliowy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 38

Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-up — Czy
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia odczynnikdéw, kalibratoréw kontroli oraz materialéw zuzywalnych
kompatybilnych z aparatem gléwnym umozliwiajgcym przenoszenie ww wymienionych odczynnikéw pomiedzy
aparatami?

Odp. Tak

Pytanie nr 39

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynnikéw do oznaczef biochemicznych poz. 30,31,32 - Czy
Zmawiajgcy wyrazi zgodg, aby ilosci modulow ISE skalkulowaé w oparciu o praktyke ich realnego zuzycia u
uzytkownikow oferowanego systemu biochemicznego, popartg prawidlowymi wynikami kontroli (metoda pod
kontrolg), bez uwzglednienia terminu stabilnosci na pokladzie podanego w ulotce ? Jednoczesnie zaoferowana
ilos¢ modulow ISE zapewni Zamawiajgcemu wykonanie podanej ilosci oznaczen elektrolitéw wraz z kontrolami
i kalibracjami?
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Odp. Tak
Pytanie nr 40
Dot. Zal. Nr 2 : Formularz cenowy -Dostawa odczynnikéw do oznaczen biochemicznych poz. 34 - Czy
Zmawiajgcy wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczenia HbAlc z krwi pelnej w sposob aulomatycznie na
pokiadzie aparatu bez koniecznosci recznego prrzygotowwywania hermolizatu?
Odp. Tak
Pytanie nr 41
Dot. Zal. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na porcjowanie materiatu kontrolnego i
kalibracyjnego bez straty jego stabilnosci dla parametréw biochemicznych, w szczegdlnosci dla parametréw
ktérych ilo$¢ na caly kontrakt jest nizsza niz 1000 oz.?
Odp. Tak
Pytanie nr 42
Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy Zmawiajgcy wyrazi zgode, aby ilosci zestawéw odczynnikowych dla
parametréw  biochemicznych skalkulowa¢ w oparciu o praktyke ich realnego zuzycia uzytkownikow
oferowanego systemu biochemicznego- mozliwo$é podzialu zestawdw, popartg prawidlowymi wynikami
kontroli (metoda pod kontrolg), bez uwzglednienia terminu stabilnosci na poktadzie podanego w ulotce danego
odezynnika? Jednoczesnie zaoferowana ilo$¢ odczynnikéw zapewni Zamawiajgcemu wykonanie podanej ilosci
oznaczen danych parametréw wraz z kontrolami i kalibracjami.

Odp. Tak

Pytanie nr 43

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy - Czy ilosci podane przez Zamawigjgeego w pozycji ,,ilosé badai na rok”

uwzgledniajq réwniez ilosci odczynnika na kalibracje i kontrole?.

Odp. Nie, Wykonawca powinien samodzielnie uwzglednic ilosci odezynnika na kalibracje i kontrole.

Pytanie nr 44

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy - Zwracamy sig z prosbq o doprecyzowanie czestotliwosci kontroli

wewnglrzlaboratoryjnej dla podanych parametréw. Informacja ta jest niezbedna do prawidlowego wyliczenia

ilosci opakowarn materiatéw kontrolnych.

Odp. Dla biochemii — codziennie na dwéch poziomach (normalny i patologiczny), wszystkie parametry
Dla immunochemii — codziennie jeden poziom (naprzemiennie normalny lub patologiczny) dotyczy
markeréw, hormondw itp.

Pytanie nr 45

Dot. Zat. Nr 3 : Parametry techniczne — Analizator immunochemiczny i biochemiczny typu beck-up - Czy

Zamawiajgcy wymaga aby liczba pozycji odczynnikowych w aparacie immunochemicznym typu back up byla

nie mniejsza niz 207

Odp. Wymaga.

Pytanie nr 46

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy poz. 4 Czy Zamawiajgcy wymaga aby test do oznaczenia bHCG posiadat

liniowos¢ do 15 000 nIU/ml w pierwszym oznaczeniu bez rozcieficzenia?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga , ale dopuszeza

Pytanie nr 47

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy poz. 4 Czy Zamawiajgcy wymaga aby test do oznaczenia bHCG stosowany

byt wylgcznie jako test wykrywajgcy cigze?

Odp. Zamawiajacy stosuje test b-HCG jako test cigzowy i jako marker nowotworowy i wymaga
dostarczenia testu spelniajacego te dwa warunki.
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Pytanie nr 48

Dot. Zat. Nr 2 : Formularz cenowy Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na wprowadzenie dodatkowego kryterium
méwigcego o braku zapisu w uloice testu o wymaganym odroczeniu pobrania krwi u pacjentéw przyjmujgcych
wysokie dawki biotyny (powyzej Smg/dobe) dla testow, w ktorych kluczowa jest szybkosé ich wykonania:
troponina, BNP/proBNF, bHCG a takze oznaczen?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga, ale dopuszeza dostarczenie dowoduw/publikacji na brak interferencji na
wyniki badan u pacjentéw przyjmujgcych wysokie dawki biotyny 100-300 mg/dobe jezeli w oferowanych
odczynnikach jest stosowana Biotyna.

Pytanie nr 50

Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane terminu dostaw pilnych z 24-48h na min. 72h?

Odp. Nie

Pytanie nr 51

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang terminu dostawy analizatoréw z 3 tygodni do 30 dni od daty
podpisania umowy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pytanie nr 52

Prosimy o odstapienie zadania roztadunku towaru dostarczonego do siedziby Zamawiajacego. Uzasadnienie:
Wykonawcey korzystaja przy dostawach z ustug firm kurierskich, ktére nie maja prawa roztadowywaé i
przenosi¢ dostaw do pomieszczefi magazynowych na wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego miejsca.
Odp. Zamawiajacy wymaga roziadunku towaru dostarczonego do siedziby Zamawiajacego tj pokéj nr 5
Dzial Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia, za wyjatkiem dostawy urzadzeh wymagajacych montazu i
instalacji w Laboratorium Analitycznym.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg aby wraz z pierwszg dostawg deklaracje zgodnosci, karty katalogowe i karty
charakterystyk dostarczone zostaty w postaci CD? Uzasadnienie: kazda ulotka zawiera min. 10 stron.,
certyfikaty kolejne 3 strony a karty charakterysytk zawieraja od 15 — 55 stron. Nadmieniamy réwniez, iz
zgodnie z MEDDEV. 2.14/3 rev.1, wytyczng Komisji Europejskiej, stanowiaca pomocniczg interpretacje
zapis6w Dyrektywy IVD 98/79 odnosnie instrukcji dostarczanych z wyrobem, dopuszczone sa dokumenty na
nos$nikach elektronicznym (np. CD-ROM lub pendrive).

Korzystajac z wersji elektronicznej dokumentdw ratujemy lasy na catym $wiecie.

Odp. Nie

Pytanie nr 54

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby w formularzach cenowych dla kontroli, kalibratoréw i materialéw
ekspoloatacyjnych umiesci¢ wszystkie niezbgdne pozycje zamiast podawa¢ jedna wartoé¢ dla poszezegdlnych
kategorii (tzn. jedna wsp6lna wartos¢ dla kontroli, jedna wspdlna wartoéé¢ dla kalibratoréw etc)?

Odp. Tak

Pytanie nr 55

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu pkt. 11 par. 8 umowy dzierzawy na: ,,Przez okres trwania
umowy Wykonawca w ramach dzierzawy zobowigzuje si¢ do nadzoru serwisowego przedmiotu
dzierzawy.....”?

Odp. Nie

Odpowiedzi na pytania stanowig integralna cz¢$é SIWZ. Prosze o uwzglednienie ich tresci
w skladanych ofertach przetargowych , formularzach cenowych, parametry techniczne opisu przedmiotu

zamoOwienia .
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta W iU oo s TORIEAY ciiiiinsmmnesmmpass

POMIGAZY e vt e, z siedzibg
.......................................................................... WRISANAIAO o cossmsmsmmsmrmmms s R
podnr......coooiiiiiinnn. , bedaca podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowana pod numerem
identyfikacji podatkowej ...................... reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonaweg

a

............................................ z sledzibg, W s, Wpissoa do Rejestru
Przedsigbiorcéw prowadzonego ................cocoiiiiiininnnn, Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:
................... bedaca podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowana pod numerem identyfikacji
podatkowej NIP ..o, , reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym.
Lacznie zwanych ,,Stronami”

Majac na uwadze, ze na podstawie umowy o udzielenie zaméwienia publicznego z dnia .................... i
(zwanej dalej Umowa) zawartej przez Strony, Wykonawca $wiadczy na rzecz Zamawiajacego ustugi a
wykonywanie powolanej Umowy o udzielenie zamGwienia publicznego jest zwiazane z wykonywaniem przez

Wykonawce czynnosci przetwarzania danych osobowych nalezacych do Zamawiajacego Strony zgodnie

postanawiaja, co nastepuje:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) — zwanej dalej Ustawg —
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przetwarzaé powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie

niezbednym do wykonania Umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania catosci lub czedci swoich zadan,

wynikajacych z niniejszej umowy, innym podmiotom.



4. Wykonawca ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego o planowanym dalszym powierzeniu
wykonania czesci swoich zadan, wynikajacych z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim
(podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynnoéci przetwarzania w tym wypadku
Jest mozliwe jedynie za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawcg z uwzglednieniem zapiséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 21 § 2 niniejszej

umowy.

§2
Prawa i obowiazki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone powierzonych j&j do
przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca jest obowiazany przed rozpoczgciem przetwarzania danych podjaé srodki zabezpieczajace
powierzone dane osobowe, o ktérych mowa w art. 36 — 39 Ustawy oraz spetni¢ wymagania okreslone
w przepisach wykonawczych, o ktérych mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w
przepiséw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak administrator danych.

3. Jezeli czynnoSci przetwarzania wykonywane sg w siedzibie Zamawiajgcego, uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy sa zobowiazani stosowaé si¢ do przedstawionych im uprzednio do
akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiazujacych u Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli sposobu wypeknienia przez Wykonawce wymagan
wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objetych niniejsza Umowa w
trakeie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem sobét i $wiat)

w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie

5. Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o czynnosciach kontrolnych podjetych wobec
niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli,

jezeli jej zakresem objgto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nicokreslony. Umowa wygasa najpozniej z dniem
wygasnigcia Umowy o udzielenie zaméwienia publicznego z..................... I.

2. Ninigjsza Umowa moze by¢ wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z
zastrzezeniem, ze Umowa nie moze byé wypowiedziana w okresie obowiazywania Umowy o
udzielenie zamoéwienia publicznego z .............. r.

3. W przypadku rozwiazania Umowy Zamawiajacy jest zobowiazany do trwatego i nieodwracalnego
usunigcia danych z wszelkich nosnikéw i urzadzen podlegajacych zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie
przez Zamawiajacego wskazanego wyzej obowiazku zostanie stwierdzone podpisanym przez obie
Strony protokolem odbioru, zawierajacym o$wiadczenie Zamawiajacego o wykonaniu tego
obowigzku.



Wszelkie zmiany lub uzupelnienia w Umowie wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy.

. Wszelkie spory wynikle ze zastosowania tej umowy rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po Jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



